
Порядок дезинфекции тонометра 

1. Возьмите марлевую салфетку. 

2. Смочите салфетку 70% этиловым спиртом. 

3. Протрите салфеткой, смоченной в спирте, грушу, манометр, резиновые 

трубки, затем манжету тонометра.  

4. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса В.  

5. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора. 

6. Возьмите новую салфетку. 

7. Повторите обработку тонометра в том же порядке еще 2 раза. 

8. После высыхания спирта прибор готов к дальнейшему использованию. 
 


